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Основными методами стерилизации являются

паровой (автоклав) и

воздушный (сухожаровой) шкаф



Жидкостная химическая 

стерилизация

Одним из важных направлений   в 

профилактике ИСМП , является

• соблюдение правил дезинфекции,

• Пред стерилизационная очистка  

• стерилизация изделий медицинского 

назначения (ИМН)

п.3604 СанПин 3.3686-21

п. 3605 СанПин 3.3686-21



Средства - стерилянты



Инструменты готовы



Начало стерилизации -погружение

Погружение не менее 1 см

Погружение не менее 1 см

Погружение не менее 1 см



Стерилизация ёмкостей

Стерилянт налит до краев!



Стерильная дистиллированная вода



Правила асептики



Отмывание от стерилянта



Промывание каналов



Подсушивание    комплектация

форцепты

шланги

маски

трубки

Носовые канюли



Подсушивание

Шланги для  электрических аспираторов



Подсушивание 

Хирургические бужи

эндоскоп



Упаковка стерильных ИМН



Стерильные

ИМН готовы к применению 

бужи

Трубки и носовые канюли

эндоскоп

шланги




